NOCAVITY

KIT PER OTTURAZIONI DENTALI PROVVISORIE

ISTRUZIONI PER L’USO revisione 3 del 01/05/2018

NOCAVITY E STATO APPOSITAMENTE FORMULATO PER EFFETTUARE
OTTURAZIONI PROVVISORIE IN MANCANZA DI UN MEDICO DENTISTA.
AVVERTENZE: NON OTTURARE | DENTI CON NOCAVITY IN PRESENZA
DI ASCESSO DENTALE O PROCESSI INFIAMMATORI IN ATTO.

NON UTILIZZARE IL PRODOTTO IN CASO DI IPERSENSIBILITA Al

COMPONENTI.

MODALITA D’USO:

* Lavare i denti con spazzolino e dentifricio
in modo da rimuovere eventuali residui di
cibo dalla cavita da otturare. Meglio se si
risciacqua ulteriormente con un collutorio
antiplacca.

* Infilare il guanto contenuto nella confezione.

* Tagliare dalla barretta, una quantita sufficiente

di prodotto, utilizzando I’'apposita spatolina.

« Manipolare e compattare per 20/30 secondi
il pezzetto tagliato e formare un piccolo cono.
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* Inserire nella cavita dentale il piccolo cono
dalla parte appuntita e pressare il prodotto
nella cavita con la spatolina.

* Rimuovere il materiale in eccesso.

* L'otturazione effettuata con NOCAVITY a
contatto con la saliva indurira in 10/20 minuti.

* Non masticare durante il tempo di

IMPORTANTE:

indurimento del prodotto.

« Un dilavamento del prodotto € normale prima dell’indurimento.
« Il tempo di indurimento dipende dal tipo di otturazione da eseguire.
« Riapplicare il prodotto ogni qualvolta sia necessario.

« Nocavity non elimina le cause che hanno reso necessaria I'otturazione,
percio si consiglia di rivolgersi successivamente al proprio medico

dentista.

« Il prodotto, una volta aperto, va conservato nel suo involucro in un
luogo fresco e asciutto.

COMPOSIZIONE: Solfato di Calcio, Ossido di Zinco, Agente Disperdente
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KIT FOR TEMPORARY DENTAL FILLINGS

INSTRUCTIONS FOR USE revision 3 of 01/05/2018

NOCAVITY HAS BEEN SPECIALLY FORMULATED
TO CREATE TEMPORARY FILLINGS WITHOUT
THE TREATMENT OF A DENTIST.

WARNINGS: DO NOT FILL YOUR TEETH WITH
NOCAVITY IN THE EVENT OF DENTAL ABSCESS
OR ONGOING INFLAMMATORY PROCESSES.
DO NOT USE THE PRODUCT IN CASE OF
HYPERSENSITIVITY TO THE COMPONENTS.

METHOD OF USE:

* Brush your teeth with a toothbrush and toothpaste
to remove any food residues from the cavity to

be filled. Ideally then rinse with an anti-plaque
mouthwash.

* Put on the glove contained in the pack.

« Cut a sufficient quantity of the product from the
bar using the relevant spatula.

« Manipulate and compact the cut piece for 20/30
seconds and form a small cone.

« Insert the small cone with the pointed part facing
downwards into the dental cavity and press the
product into the cavity with the spatula.

* Remove any excess material.

* The filling created with the Nocavity in contact
with saliva will harden in approximately 10/20
minutes.

« Do not chew during the product hardening time.

IMPORTANT:
« Product leakage is normal before hardening.

« The setting time depends on the type of filling to
be performed.

» Reapply the product whenever necessary.

» Nocavity does not eliminate the causes that
necessitated the filling. It is therefore advisable to
subsequently contact your dentist.

« Once opened, the product must be kept in its
packaging in a cool dry place.

COMPOSITION: Calcium Sulphate, Zinc Oxide, Dispersing Agent
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KIT FOR PROVISORISCHE ZAHNFULLUNGEN
GEBRAUCHSANWEISUNGEN
Priifung 3 vom 01.05.2018
NOCAVITY IST SPEZIELL FUR DIE HERSTELLUNG
VON PROVISORISCHEN FULLUNGEN OHNE
ZAHNARZT ENTWICKELT WORDEN.

HINWEISE: DIE ZAHNE DURFEN IM FALLE VON
ZAHNABSZESS ODER VORHANDENEN ENTZUN-
DUNGEN NICHT MIT NOCAVITY GEFULLT WERDEN.
DAS PRODUKT DARF IM FALLE VON UBE-
REMPFINDLICHKEIT GEGEN INHALTSSTOFFE
NICHT VERWENDET WERDEN.

ANWENDUNGSWEISE:

« Die Zahne sind mit einer Zahnbiirste und Zahnpa-
sta zu putzen, um eventuelle Lebensmittelreste aus
dem zu fiillenden Loch zu entfernen. Es empfiehlt
sich, es mit Mundwasser auszuspiilen.

« Den im Lieferumfang enthaltenen Handschuh
Uiberziehen.

« Mit dem entsprechenden Spatel ist eine ausrei-
chende Menge an Produkt von der Stange abzu-
schneiden.

« Das abgeschnittene Stiick 20/30 Sekunden lang
formen und kompaktieren und eine kleine Kegel
bilden.

« Den kleinen spitzen Kegel in das Zahnloch
einfigen und das Produkt mithilfe des Spatels in
das Loch driicken.

« Das liberschiissige Material entfernen.

« Die Fullung, die mithilfe von Nocavity in Kontakt
mit Speichel hergestellt wird, hartet in rund 10/20
Minuten aus.

« Wahrend der Aushértungszeit des Produktes darf
nicht gekaut werden.

WICHTIG:

« Eine Auswaschung des Produkts ist vor der
Aushéartung normal.

« Die Aushartezeit hangt von der Art der Flillung ab.
« Das Produkt erneut auftragen, falls Bedarf besteht.
« Nocavity fuhrt nicht zur Beseitigung der Ursa-
chen, die eine Fullung erforderlich gemacht ha-
ben. Aus diesem Grund empfehlen wir lhnen, sich
im Anschluss an lhren Zahnarzt zu wenden.

« Das Produkt ist nach der Offnung in seiner Ver-
packung an einem kiihlen, trockenen Ort aufbe-
wahrt werden.

ZUSAMMENSETZUNG: Calciumsulfat, Zinkoxid, Lésungsmittel
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KIT POUR PLOMBAGE DENTAIRE PROVISOIRE

NOTICE D’UTILISATION 3e révision du 01/05/2018

NOCAVITY A ETE SPECIALEMENT FORMULE
POUR REALISER DES PLOMBAGES PROVISOIRES
EN L’ABSENCE D’UN DENTISTE.

MISES EN GARDE: IL NE FAUT PAS UTILISER
NOCAVITY POUR PLOMBER LES DENTS EN CAS
D’ABCES OU D’INFLAMMATIONSDENTAIRES.
HYPERSENSITIVITY TO THE COMPONENTS.

LE PRODUIT NE DOIT PAS ETRE UTILISE EN CAS
D’HYPERSENSIBILITE AUX COMPOSANTS.

MODE D’EMPLOI:

«laver les dents avec une brosse a dents et du
dentifrice pour enlever tout éventuel résidu alimentaire
de la cavité de la dent a plomber. Rincer de préférence
les dents avec un bain de bouche antiplaque.

« Enfiler le gant fourni avec le kit.

« Couper une quantité suffisante de produit de la
barrette avec la spatule.

« Manipuler et compacter pendant 20 a 30 secondes
le morceau coupé et former un petit cone.

« Insérer le petit cone dans la cavité dentaire du
coté pointu et presser le produit dans la cavité
avec la spatule.

¢ Enlever I'excés.

« L’obturation réalisée avec Nocavity en contact
avec la salive durcira en I'espace de 10 a 20 minutes.
« Eviter de macher pendant la durée de durcissement
du produit.

IMPORTANT:
« un creux se crée avant le durcissement, cela est
tout a fait normal.

« Le temps de durcissement dépend du type
d’obturation.

« Appliquer le produit au besoin.

« Nocavity ne résout pas le probléme. Nous
conseillons de consulter quand méme un dentiste.

« Une fois ouvert, le produit doit étre conservé
dans son emballage dans un endroit frais et sec.

COMPOSITION: Sulfate de calcium, oxyde de zinc, agent dispersant
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NOCAVITY

KIT PARA OBTURACIONES DENTALES PROVISIONALES
INSTRUCCIONES PARA EL USO revision 3 del 01/05/2018

NOCAVITY HA SIDO EXPRESAMENTE CREADO PARA EFECTUAR
OBTURACIONES PROVISIONALES ANTE LA FALTA DE UN MEDICO DENTISTA.
ADVERTENCIAS: NO OBTURAR LOS DIENTES CON NOCAVITY EN
PRESENCIA DE ABSCESO DENTAL O PROCESOS INFLAMATORIOS EN

CURSO.

NO UTILIZAR EL PRODUCTO EN CASO DE HIPERSENSIBILIDAD A LOS

COMPONENTES.

MODALIDAD DE USO:
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IMPORTANTE:

« Lavar los dientes con cepillo y pasta de
dientes de modo de remover posibles residuos
de alimentos de la cavidad a obturar. Mejor si
se enjuaga adicionalmente con un colutorio
antiplaca.

« Colocar el guante contenido en el envase.

« Cortar de la barra una cantidad suficiente de
producto, utilizando la respectiva espatulita.

« Manipular y compactar por 20/30 segundos
el trozo cortado y formar un pequefio cono.

« Introducir en la cavidad dental el pequefo
cono desde la parte puntiaguda y prensar el
producto en la cavidad con la espatulita.

« Remover el material en exceso.

« La obturacion efectuada con el Nocavity
en contacto con la saliva se endurecera en
aproximadamente 10/20 minutos.

« No masticar durante el tiempo de
endurecimiento del producto.

« Un desmoronamiento del producto es normal antes del endurecimiento.
« El tiempo de endurecimiento depende del tipo de obturacién a realizar.
« Volver a aplicar el producto cada vez que sea necesario.

« Nocavity no elimina las causas que han hecho necesaria la obturacion.
Por esto se recomienda dirigirse luego a su médico dentista.

« El producto, una vez abierto, debe ser conservado en el envoltorio en

un lugar fresco y seco.

COMPOSICION: Sulfato de Calcio, Oxido de Zinc, Agente Dispersante
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KIT PARA RESTAURAGI\D PROVISORIA DE DENTES
INSTRUCOES DE UTILIZACAO
revisdo n° 3 de 01/05/2018
NOCAVITY FOI ESPECIALMENTE FORMULADO
PARA EFECTUAR RESTAURACOES PROVISORIAS
NA AUSENCIA DE UM DENTISTA.

ADVERTENCIAS: NAO PROCEDER A OBTURACAO
DOS DENTES COM NOCAVITY NA PRESENGA DE
ABSCESSOS OU PROCESSOS INFLAMATORIOS.
NAO UTILIZAR O PRODUTO EM CASO DE
HIPERSENSIBILIDADE DENTARIA AOS
COMPONENTES.

MODO DE UTILIZAGAO:

« Escovar os dentes com um dentifrico para retirar
os restos dos alimento alojados na cavidade a
obturar e bochechar com um colutério anti-placa.
« Colocar a luva fornecida com a embalagem.

« Cortar uma quantidade suficiente do produto
com a espatula.

« Moldar e compactar o pedaco cortado durante
20/30 segundos e formar um pequeno cone.

« Introduzir o cone pela parte pontiaguda na
cavidade e pressionar com a espatula.

« Retirar o material em excesso.

« A obturacéo efectuada com o Nocavity
endurecera apos cerca de 10/20 minutos por
contacto com a saliva.

» Nao mastigar durante o tempo de endurecimento
do produto.

IMPORTANTE:

« E normal verificar-se a escorréncia do produto
antes de endurecer.

« O tempo de endurecimento depende do tipo de
obturacao a realizar.

« Voltar a aplicar o produto sempre que necessario.
« Nocavity ndo elimina as causas que tornaram
necessaria a obturagao. Assim, deve consultar o
seu dentista.

« O produto deve ser conservado na sua embalagem
e guardado num local fresco e seco depois de
aberto.

COMPOSIGAO: Sulfato de célcio, Oxido de Zinco, Agente Dispersante
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